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Permita que el dispositivo de prueba, |la

. muestra y/o los controles alcancen la

Llevar la bolsa a
temperatura ambiente
antes de abrirla. Sacar el
test en panel de su bolsa y
utilizarlo en el plazo de una
hora.

Abrir el panel.

Retirar
la tapa

temperatura ambiente (15-30°C).

Con las flechas sefhalando
la muestra de orina,
sumergir el panel
verticalmente en la
muestra de orina durante
10 a 15 segundos.

Sumergir las tiras hasta el

nivel de las lineas gruesas.

Linea Maxima
Linea Minima

3 Paso

Colocar la tapa del panel y
dejar el panel en una
superficie no absorbente.

Poner el reloj en marchay

esperar a la aparicion de las
lineas coloreadas.

Leer las tiras de
adulteraciéon/controles de
validez y la tira de alcohol
(si estuviese contenido en
el kit) después de 3-5
minutos con la ayuda de la
tarjeta de cuadro de color.
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